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GC-14B ガスクロマトグラフ装置（島津）を用いた。分析カラムは J&W 社
製 DB-624キャピラリーカラム（長さ 30 m、内径 0.25 mm、膜厚 1.8 µm）
を用い、キャリアガスはヘリウム (He)を使用した。 SPME 抽出は
Carboxen/polydimethylsiloxaneをコーティングしたヒューズドシリカフ
ァイバーを用いて行った。試料の調製としては、ヒト全血あるいは尿 0.5 
mlを 7.5 mlバイアル瓶に入れ、エチルベンゼンおよび 2,4-ジメチルフェ
ノール（内部標準）を添加した後、塩化ナトリウム 0.6 g、蒸留水 1.5 ml
を加え、シリコンセプタム付きキャップで密栓し、100 ℃で 30 分間ファ
イバーを気相内に露出させ抽出を行った。 
【結果】水素炎イオン化（FID）法を用いた測定により、ベンゼン、フェ
ノールおよび 2 種類の内部標準物質は 12 分以内に分離良く検出された。
さらに、塩析効果について検討を行ったところ、塩化ナトリウムが最適で
あった。全血および尿における抽出効率は 1199％で、再現性を示す CV
は 13.8%以下であった。内部標準法を用いて作成した検量線は 5500 
ng/0.5 mlの範囲でいずれも良好な直線性を示し、検出限界は 210 ng/0.5 
mlであった。昭和大学医学部医の倫理委員会の承認（No. 2085）を得て、
ガソリンスタンド従業員 2 名からの実サンプルを用いた定量も行ったと
ころ、尿中からフェノールが検出され、濃度がそれぞれ 52.4と 87.1 ng/0.5 
mlであった。 
【考察】本法は、ヒト血液および尿中ベンゼンとその主代謝物であるフェ
ノールについて、ヘットスペース SPME/GC分析システムによる簡便かつ高
感度な分析法であり、しかも、抽出効率、再現性および定量性も良好で、
実サンプルを用いた高感度分析ができることが明らかとなった。本法は簡
便かつ定量性にも優れ、他の揮発性薬毒物分析への応用も期待でき、法中
毒ならびに臨床領域において有用と考えられる。 
